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I. A Utter from A/r.Tharms Luffkin to Dr.Sloatae, 
concerning the Application of the <Pneumatick En¬ 
gine to Cupping-Glajfes. 

p* r""SRes quatuorve jam etfluxerc metifes ex qu* 
I a Clariflimo omnique laude Digniffimo Do- 
I iiore Joanne Wallifio literas accepi, quibus 
exoptat ut defcriptionem applications Organi 
Pneumatici ad cucurbitulam (a me fratrequc meo cx- 
cogitatam) tibi communicarem. Quamvis tempus tunc 
amcenioribus Mathefeos Studiis tererem tamen diutius 
generi humano tarn utile inventum ab erudito mundo 
detinere par non exiftimavi praecipue cum ejuldem 
publicatio mea, tarn ingeniolb viro (quern alteram Ar- 
chimedem vocare foleo) defiderata erat; itaque morem 
gerens Inclitiflimo viro lubfequentem defcriptionem 
compilavi, quam precor ut fcreno animi vultu a me 
accipias, (quia adolefcens fcribo) locumque ei quendam 
in eruditillimis ad:is publicis Philofophicis concederc 
digneris. 

Organi Pneumatici Deferiptto, &c. 

Sit AB (Fig. i.) cylinder aeneus coneavus ido- 
nex craflkudinis cujus diameter lit unius. longitudo 
vero decern, aut duodecim unciarum, parfque interna 
exquifitiflime laevigata ut nimirum nulla rimula rema- 
neat, fitque ei prope fundum parvulum foramen O; 
porro fit (operculum) E F ; (Fig. 2.) fundus G H (Fig.3.) 
illud duabus cochleis, hie cemento metallico cylin- 
dro nexus, adfit fundo nafus 1, 2 medio perfora- 
tus; & ejuldem parti externae ad modurn cochleae. 
Fiat virga ferrea NN (Fig. 4.) idoneae craflitudinis, & 
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longicudi/ii cylindri adap&ta ; ad ejufdem extremita- 
tem lamina, amea LM, & propinquius duabus unciis 
cacumini altera I K i fpatiumqug intermedium ita filis 
linteis oleo madefa&is replendum eft, ut perfe&iflime 
cavitatem cylindri ckttdat; adftt tandem manubrium N. 
Ex bis partibus complexum haud diftimile eft Syringje 
Chirurgorum, Formetur etiam cylinder aeneusOP QJft 
(fig. 5.) magnitudinem figure, adxquans duabus alls 
O § P S, per axem perfotatus tarn mag no foramine, ut 
ejufdem pars interna forma cochleae femitiae modificaca, 
accurate coohleam marem nab recipiat; porrd augca- 
tur foramen ab R & Q^ufque ad T T; randemque fiat 
humerus V V & formetur lamina W medio perforata 
ut ei (humeroj conveniat & adhacreat. .Porro formetur 
co rral us retftus per axem perfbratus 1,1,3. (Fig &*) 
augeaturque foramen ab 1, 1. ufque ad 4. 4; form©- 
turquc humerus tot exquifitiflime conveniat ca- 
vitati cylindri T T, & ei ftrenue adhaereat; .fiatque 
tandem elater (Fig; 7.) ex filo neneo helicis form! 
circa c^indpumi idoneos Viris, & pixidis 4. 4. V, V* 
diametrutn fere adequans; fed pixide aliquant® ab 
pus curfi fxbi retinqpkur, habeat ad extremicatem infi- 
naatn aminam 77 ejufdem magtvfcudfnis, cum pars 
infima cforio moili oleo armato voftienda eft ad oc* 
ctadendum orificiwn cana-lrs. Itefum fiat ad vor* 
tieem cucurbitulae (Fig*. 8.) perforatio rotunda, qul inn* 
naetgatur conus ufque ad aW Sy S, &rimtefor ast iA 
(urae repleantur cement® ex tdtna, cefebintbirk freake 
compofito. Tandemque fiat operculum 6.76 (Fig. $©»,) 
ad humerum 77 corio oleo madefa&o veftitum, quo 
aer quamprimum ex vitro hauftus erit (fi fifforie Ut uc 
parvulae valvule forte remanebunt) excludi poeeft. Hti»- 
cufque in ejufdem deferiptione ‘tempus trivi, nunc 
non de ufu & ad morbofbs applicatione,, quia Medico- 
ruBt& Chirurgorum eft, fed ufus rdtione quatenus ad 
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PfiiloibphiaM e. $<W|W|«<w' naturae explicationem) 
ipedat, paucaSubnedamCumpollex ftrenueapplicatur 
ad foramen, & lamina„99 (Fig-90 manubrio attollitur ad 
10. io. at quia aer antea tantum fpatium 9.09. replevit, 
nunc itararefadus aut expanfuseft utfpatium 9.9.10.10. 
(hoc eft tricenties majus) occupat, quapropter aeris 
vitro inclufi elafticitas, elaftieitates elareris & aeris cy- 
ftadro cori£entiftij>erans, (utfintf obtrudetur4amina,aut 
valvula, quae aperta remanebit donee tanta quantitas 
aeris pecatcylihdrum ex vitro, ut complementi aeris vi¬ 
tro elafticitas fiatequalis elafticitatibus elateris & aeris 
nunc cylindro contend ; at aperto foramine O aeris ex¬ 
tend preflurft potentcr occluditur valvula .* Caeteri? pa- 
■ribus , & trihus quatuorve fttdionibus plus minufve 
\ao~cr aeris (fecundum elateris poteftatem; Sc rationem 
quam habet capacitas cylindriad capacitatem cucurbi- 
tulae) exhauftae erunt: & ft elafticitas aeris eodem (pa¬ 
tio fit ut quantitas, refiftentia aut preflura Tub vitro eric 
ad prefluram fupra partes circumjacentes uc unitas ad 
milie, quia antequam aer exhauftus erat vitro,* cefiften- 
tia aut preflura fub vitro eadem fuit cum ilia fupra par¬ 
tes extra vitrum. Notatu dignum exiftimo, ut quaiito 
major erit cylinder eodem elatere, tanto major aeris 
quantitas exhaufta erit vitro; quia aer 9.0.9. in ma- 
jus fpatium extenditur, & confequenter minorem habet 
elafticitatem, quapropter majorem habebit rationem ela¬ 
fticitas aeris in vitro ad elafticitatem'aeris in cylindro & 
elatere contend itaque major aeris quantitas vitro ex- 
trudetur, &c. 
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